
NAVODILA ZA UPORABO V UŠESNIH SLUŠNIH APARATOV

Informacije o vušesnih slušnih aparatih

Najprej vstavite priloženo baterijo, da lahko začnete
uporabljati slušni aparat. 

Opozorilo o prazni bateriji
Dva dolga piska sporočata, da je baterija slušnega aparata prazna. 
Po opozorilu o prazni bateriji zvok morda ne bo več tako jasen. To 
je popolnoma običajno, stanje pa lahko popravite tako, da 
zamenjate baterijo v slušnem aparatu.

Zamenjava baterije

1. Z nohtom nežno odprite predalček za baterijo. 
2. Primite baterijo s palcem in kazalcem ter jo izvlecite.
3. Vstavite novo baterijo v baterijski predalček tako, da je plus 
(+) na bateriji obrnjen v isto smer kot plus (+) na bočni strani 
predalčka za baterijo. 
S tem boste zagotovili pravilno zapiranje predalčka za baterijo. 
Opomba: Če baterija ni pravilno vstavljena, se slušni aparat ne bo vklopil.
4. Zaprite predalček za baterijo.

Ravnanje z baterijami
Baterije vedno odstranite na varen in okolju prijazen način.
Izklopite slušni aparat, kadar ga ne uporabljate (zlasti med 
spanjem), da podaljšate življenjsko dobo baterije. Kadar slušnega 
aparata ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo in pustite 
predalček za baterijo odprt. S tem boste omogočili, da nakopičena 
vlaga izhlapi.



Navodila za uporabo vušesnih slušnih aparatov
Vaš slušni aparat je opremljen z eno vrtljivo kontrolo s katero si 
regulirate glasnost. Po vaši potrebi si nastavite želeno jakost 
glasnosti. 

Uravnavanje glasnosti 
Če je vrtljivi gumb nastavljen za uravnavanje glasnosti: 
• Počasi zavrtite vrtljivi gumb v smeri naprej; proti nosu, da 
zvišate glasnost.
• Počasi zavrtite vrtljivi gumb v smeri nazaj; stran od nosu, da 
znižate glasnost. 

Lastnosti- specifikacija izdelka

1. Maksimalni izhod zvoka: 110 +/- 5 dB
2. Zvok> 30 dB
3. Izkrivljanje celotnega harmonskega valovanja: 10%
4. Frekvenčno območje: 300Hz - 4000Hz
5. Vhodni hrup: 40dB
6. Napetost: D.C. 1.5V
7. Tok: 4mA


